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ALG^l^. 

A1 Doel . 

De GM 7^33-02, "Cartomatic" III, client voor bet controleren van ra- 
diobtiizen, 

Voor gegevens omtrent toepassing en "bodiening wordt verwezen naar do 
gebniiksaanwi j zing . 

A2 Overzicht van de figuren * 

Fig, 1 . Principeschema. 

Fig, 2, Vooraanaicht. 

Fig. 3. Achteraanzicht , 

Pig. 4. Meting van ECH21 , triode- en heptode deal . 

Pig, 5» Meting heptode-leel van EGH21 met sluiting. 

Fig, 6, Schakelsegmenten SK1 en SK3. 

Pig, 7. Handgreap van contactbrug. 

Pig. 8, Sohakelaar SK3. 

A3 Teohnisohe gegevens , 

A3a Mo’geli jkheden . 

Pe volgende raetingen kunnen worden uitgevoerds 

a. Het al of niet .intact zijn van de gloeidraad. 

b. Sluitlngen tussen ds electroden van de buis in koude toestand. 
o, Sluitingen tussen de eleotroden van de buis in warme tcestand. 

d. Onderbreking of slecjhte doorverbinding van de eleotroden met do 
aansluitingen op de juli.-voet. 

e. De grootte van de 
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A^bVoeding . 

Het apparaat is gesohikt voor aansluiiing op netspanningen ran 

110, 125, 145, 200, 220 en 245 V, 

Netfreq.uenJ;i© ^0-60 Hsb, 

Hot opgenomen vermogen ie in onbelaste toestand (met of zonder 
bules Imndgreep naar r&ohts) oa. 7 W (65 iqA) bij 220 7* 

A3o Afmailngen * 

40x30x1 9 om, 

A3d Qawloht » 

Ca, 10,5 leg, 

A3e Lampen , 

Lai - La3 : 8009N 

La2 i 9512 

PHIKCIPE. 

B1 , Meter , 

Met draaiepoelmeter (Al) kan sowel de voedingsspea^ning van 
bet apparaat*n[^- taken op de schaal) als de weeretand tussen 
de electrodsn s-an de te raeten buie worden gecontroloerd, 
Tevens kan de grootte van de electronenemissie worden gemo- 
ten. Hiervoor is de nicterschaal voorzien van een rood en 
blauw gedeelte, resp, aangavende of d© emlssie te klein of 
voldoende is, 

B2, Het meten van een buis in hx>ude toeatand, 

Geen meetkaart nodig. De bandgreep op iiet apparaat naar 
rechts, 

Bij het inschakelen van de netspanning wordt de primaire 
kring van T1 gesloten door een piston-oontact (p), dat pa- 
rallel aan SK4 staat. Lai moet branden. 

De wljzer van A1 moet bij het indrukken van SK3 op hot oinde 
van het rode gsdeelte van de meterschaal staan (^- token). 

De spanning aan de klemmen B en E van Al is dan oa. 150 V, 

La 3 tooet branden, 

Dlijkt dat de wijser van Al niet op het^-teken komt, dan 
is dit een aanwi jzing dat de spanning over SI van T1 , niet 
goed ie, De juiste spanning kan in 10 stappen worden inge- 
steld met SKI . 

Het indrukken van elk van de eerste acht drukknoppon brengt 
een wisselspanning van ca, 110 V, afkomstig van 32 van T1 
(via C1 en de parallelschakeling La 2- E35}» op de buishou- 
der-aans]uitingen« 

Drukknop 9 zet dezs spanning op bus B4 9 (aansluiting voor 
de topaansluitklera, ) 

ITu kan de eventuele sluiting in een buie worden gomet^r!. 

La 2 zal nl, oplichten als een electrode rechtstreeks of via 
een van de andare eleotroden doorvcrbonden is met aanr'u"'.- 
punt 19» 

Ook het oontroleren van de gloeidraad gesohiodt op soortgj- 
lijke wijze, Bi,j afzonderlijk indrukken van de drukknoppen, 
die corresponderen met de gloeidraad-aansluitingen, moet 



La 2 oplichten v/armaer de gloeii’aad intact Is, teir/ijl La 2 blj 
•geli jkti jdig indrukken van de driakknoppen in dit goval meet doven. 

B3, Hat meten van sen buis In warms toeatand . 

Met rneetkaart, De handgreep op det apparaat naar]ink.a. Door het 
sluiten van de contaefbrug wordt het piston-contact (p) verhro- 
ken. 

Het insteken van de j/ioetkaart, behoronde hij de te roeten bu^s, 
zorgt voor» 

1e Het sluiton van SK4, waardoor 31 van T1 aangosloten 'blijrt. 

2e De nodige spanningen op gloeidraad, roosters on anode. 

Bij verkeerd inotekon van de meetkaart wordt SK4 niet gesloten 
©n blljft het apparaat dus spanningsloos. 

Met het sluiten van de oontaefbrug worden de piston-contacten 
van rail X geopend, terwijl nu de rails I t/m IX geoloten' worden 
en de juiste spanning krijgen via de aansluitpunten van T1 . 

Het indrukken van do drukknoppen 1 t/m 9 hrangt deze spanningen 
op de electroden van de buishouder. 

Door het indrukken van SK2 wordt A1 in het aieetcircuit opgenomon. 
De oondensatoren C2 t/m C10 en de weexstanden R45 t/m 253 
aangebracht om paraeitair genereren vaai steilo buizen te voorko- 
men. 

B4. Voorbeelden . 

B4a Buissobakelingen. 

Ala voorbeeld de meting van een BCH21 (fig. 4). 

1 , Triodegedeelte. 

Alle roosters plus de anode van het heptodegcdeelte en het roos- 
ter van de triode zijn met de katode doorverbonden. 

Meter A1 is opgenomen in de anodeleiding. De geli jkgerichte stroorn 
door ds meter is een maat voor het goed- of afkcuren van de te 
meten buis. 

2 • Kepto degede ©lie. 

De rooster 1 en 3 van het heptcdegedeelte, alsmode het rooster 
©n de anode van het triodegedeelte sijn doorverbonden met de 
katode. 

De roosters 2 en 4 van het heptcdegedeelte zijn aangeslcten op 
een wisselspanning (in fase met de anodespanning) . 

Meter Al is opgenomon in do anodeleiding, 

B4b Slultlng ir. een buis . 

Fig, 5 toont d© working van het heptcdegedeelte van een ECH21 , 
waarblj In warme toestand sluiting optroodt tussen do anode en 
rooster 5* 

(Bij het meten van een buis in koude toestand is een eventuele 
sluiting vaak niet te control eren) . 

De stroorn door de meter wordt nu niet langer bepaald door de 
emlssie van ds buis, raaar door de meetspanning (oa. 150 v) en 
de weerstanden in de rooster- en anodeleiding, 

D© stroorn door meter- ©n correotieweerstand (R29) kan oplopen 
tot oa. 180 raA, terwijl deze bij normal© raetlngen maar oa. 1,7 
mA bedraagt. 

Ter beveiliging is de meter daarom kortgesloten door SK2 en is 
La 3 in het msetoirouit opgenomen. 



Bi.i sluiting zal La 3 min of mogr opliohten (afhankeli.ik, van de 
Bluitingaweer stand) en mag SK2 niet worden Ingodrukt , 

B4o Het meton van de emlssle . 

Als La 3 "bij hst indriilckaii van de drukknoppen 1 t/ca 9 nlet op- 
licht, kan worden overgegaan tot het controleron van. de ensiseie 
door hot Indmkken van SK2. 

De kortsluiting ran A1 wordt hierdoor opgohoven. 

C. HST IJKSar VAN EE MSTEH . 

Stel op de eerste plaats het nulpunt in met de instelschroef op 
de meter. 

Do stroom door de rooter hedraagt hij nietingen onder normals om- 
standighedeni due sender sluiting ens., ca. 1,7 mA. 

Bij vervanging van de weerstanden R30 en E31, die in het meterhuis 
gemonteerd zijn, hehoeft de metor niet opnieuw geijkt te worden, 

Bij vervanging van R29 ( oorrectieweerstand) moet het draaiapoel- 
eyeteein samen met R29 afgeregeld worden op 600 U + 0,8 
Bij vervanging van de gormaniuro-xmit (Orl) is opnieuw 1 jken van 
do meter noodzakoli jk. Dit geeohiedt als volgtt 

Plaats de meter in het apparaat en sluit hem aan volgens 
het schema. 

Schakel parallol aan de klemmen B en E van do roeter een good ge- 
ijkte voltmeter. 

Druk SK3 In en stel met SKI de toegevoerde spanning in op I 5 O V. 

De naald van de meter moet nu op het rode ijkstreepje (<^) staan, 
Eventueol de waarde van R 30 of R 31 wijzigen, 

D. UIT-»VIS3ELI?TG VM 0NDaHDII.I!aT . 

D1 Zonder meer ultwlssslhaar van hulten uit zl.in t 

a, De rooter: Het lipje aan de hovenkant van de meter naar beneden 
indrukken, waarna da gehele meter uit het apparaat kan worden getrok- 
ken. De verbindingen losnemen en merken, 

b, Het Venator ©n de handgreep van de oontaotbrug. 

Q , Neonbuls La 2, 

D2 Demontage . 

Het gehele apparaat kan uitgekast worden door het verwijderen van 
3 echroeven on de moer van de aardaansluiting aan de voorzijde, 

Alla onderdelen zijn hiema geraakkelijk te bereiken, De contact- 
brug kan, na het losnemen van 4 schroeven en de bedrading, in zijn 
gehael uit het apparaat worden verwijdord. 
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3 PANWIUGEN AAK TRAHSFOSMATOREM . 

Pe volgende apanningen zi jn geraeten aan de aansluitpuriten van de 
transformatoren T 1 en T 2 In on'belaa-te toeatand* 



T 1 



SI 


A 


B 


C 


D 


E 


P 


0 


H 


J 


K 






V 


10 


10 


10 


10 


8o 


J 5 


20 


55 


20 


?5 














S 2 


A 


B 


C 


D 


E 


P 


G 


H 


J' 


K 


L 


M 


V 


51 


23 


26 


50 


50 


40 


10 


4 


6j 


10 


10 


148 



S 3 




V 


6,65 



S 4 




V 


6,22 



T 2 



SI 












V 


220 










S 2 


A 


B 


C 


D 


E 


V 


154 


44 


15,4 


4,4 


2,2 



y»B, Voor ■bovenstaande metingon een 'buisvoltEoeter (bijv. OM 
7^35) gebruiken. De tolerantie bedraagt 10 
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MBCHAinSCHB SOTLIJ3T GM 7633-02 



Pie. 


Poe. 


1 ’* 

Aantal 

s 


Omschrijving 


Codenunmer 


£ 


1 


10 


Lrukknopschakelsar (l t/m 9> SK2) 


08 520 25.1 


2 


2 


1 


Sierpiaat 


23 686 09.0 


2 


3 


1 


Lensj geel 


A 9 867 15.0 


2 


4 


1 


Lens, rood 


A9 864 21.0 


2 


5 


1 


Bulehouder 


A 9 999 76 / 8 x 30 


2 


6 


1 


Stekerbus 


B1 615 00,0 


2 


7 


1 


Kandvat 


M 7 076 00. r 


2 


8 


2 


Beugel 


E 2 742 67.1 


2 


9 


1 


Instruotieplaat 


M7 188 99.0 


2 


10 


1 


Topaanslui tklera 


M 7 728 06,0 


2 


11 


1 


Knop 30 mm 0 


E 2 440 67.0 


2 


12 


1 


Pi^lpuni; voor fcnop 30 nun 


23 680 53.0 


2 


13 


1 


Lopje voor knop 30 am 


B1 891 12.0 


3 


14 


1 


Lamphouder, La 2 


E 2 894 63,1 


3 


15 


1 


Spann ingscaxoussel 


A3 228 85.0 


3 


16 


1 


Netaansluiting 


M7 603 27.0 


3 


17 


2 


Signaallamphoudej; La 1 - La 3 


A9 999 76 / 1 x 9 


3 


18 


6 


Montageateun 


E2 544 41.0 


3 


19 


1 


Pal 


23 679 94.0 


3 


20 


90 


Contactbus 


E 3 878 00.1 


3 


21 


100 


Piston 


M7 740 13.1 


3 


22 


11 


Doorverbindingsetrip 


E3 796 01.0 


3 


23 


1 


Kaartgeleider 


23 668 23.0 


7 


24 


1 


Kandgreep 


23 668 46.0 


7 


25 


1 


Venster 


23 998 85.0 


7 


26 


1 


Trekveer 


89 312 53.3 


8 


27 


1 


Knop 


23 668 19.2 


8 


28 


1 


Drukveer 


E 2 420 65.0 


8 


29 


1 

i 


Contacteohijf 

Draaispoelsysteeni voor A1 plus R29 


E3 878 14.0 
E6 219 73.0 

d 





S 3 204 
S 3 172 
08 100 

A 9 999 
A 9 999 
A 9 999 
A 9 999 
A 9 999 

A 9 999 
A 9 999 
A 9 999 
A 9 999 
A 9 999 



62.1 

10.0 

97.0 

06 /V 4 ?k: 

O4/27OB 

O4/27OS 

O4/27OB 

O4/27OB 

O4/27OB 

O4/27OB 

O4/27OB 

O4/27OB 

O4/27OS 



7 2 ya S ^39 O1/18E 

ir.ii lApar j 0l/l2K 



E2 587 73.0 



S 3 537 74*0 
48 028 O2/5OOB 

A 9 999 OI/36OK 
A 9 999 OI/43K 

A 9 999 O1/36OK 
A 9 999 01/43K 

A 9 999 00/2LI2 
48 430 O1/79E ' 

A 9 999 00/1 80E 
A 9 999 00/47 B 

A 9 999 OO/68OE 
A 9 999 OO/22OB 

2 x &9 999 0l/3K( 

A 9 999 Ol/ 6 K 2 
A 9 999 01 / 9 K 1 

A9 999 01/i8k 
A 9 999 01/1 2K 



7, 2 ka 



( A 9 999 OI/18E 
P ( A 9 999 0i/l2K 



10 ka 5»5 
100 a 
100 a 
100 a 
100 a 

100 a 
100 a 
100' a 
100 a 
100 a 

15 a 

6,3V-0,25W 

6 , 3 V- 0 , 25 W 

90V 



48 766 05/1 OK 
A 9 999 00/100S 
A 9 999 00/1 OOB 
A 9 999 00/1 OOB 
A 9 999 00/1 OOB 

A 9 999 00/1 OOB 
A 9 999 00/1 OOB 
A9 999 00/1 OOB 
A 9 999 00/1 OOB 
A 9 999 OO/lOOE 

A 9 999 00 / 15B 

8009 K 
8009 N 
9512 
E6 352 81 
P 815 21 
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CEHIRALE 
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ARTIKEL: 
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A« Uechaniach. 



DATUM 24-1 0-55 



SJS/LB 



Eet apparaat op de volgende puntdn to oontroloron: 



1. Besctiadigingen. 

2. Sluiten van de kast. 

3. Aanaluiten van de inatructieplaat tegen de kaet. 

4. Beveetiging van knop on handgreep, 

5* ArrStering van de draaiechakelaar* 

6, Aanwezigheid van: a. Gebruiksaanwi jzing. 

b* Topaanaluitklem en pennetje* 

c. Netsnoer. 

d. Een etel verloopbuiokoudera (GM 7^31) 

e. Een stel meetkaarten (GM 7^32) 



B« Eleotriech. 



1. ITetatroom. 

Apparaat goed aarden. 

Spanningscarcussel op 220 7, daarna het apparaat op een netapanning van 
220 7 aanaluiten. La 1 (rode lens)nioet "branden. 

Be netstroom mag in onbelaste toestand, dua met bandgreep naar recbts, 
max. 70 mA bedragen. In belaste toeatand,dus met de handgreep naar links 
en met een willekeurige buis in de buishouder, ia de maxiraale netstroom 
130 mA. 

2. Controle SK1 , SK3t La3. 

SKI, d.i, de draaiscbakelaar onder d© meter, in de middenctand, Druk SK3 
(onder SKI) in, La3 (gels lens) moet oplioiiten on de wijzer van A1 tot aa: 
hetAz-teken uitslaan. Zo ncdig met SKI corrigeren. 

Bij verandering van de netspanning tussen 200 7 en 24O 7 moet de wijzer 
op het A#-teken gehouden kunnen worden door het bijregelen vein SK1 , 

De 10 stariden van SKI moeten telkens een zelfde verandering van de mater- 
uitelag geven. 

3. Controle working drukknoppen 1 t/m 9* 

Sluit de buisaansluitingen 1 en 2 van de buishouder kort. Daarna de druk- 
knoppon 1 t/m 9 (links onder op het apparaat) 6Sn voor imlrukken. 
Alloen bij het indrukken van de knoppen 1 en 2 moet La2 (neon-lampjo op- 
lichten. 

Vervclgena steeds twee eleotrcden kortaluiten, bijv. 2 en 3, 3 an 4 enz, 
Alleen bij het indrulcken van de drukknoppen, die corresponderen met de 
twee kortgesloten alectroden, mag La2 opliohten. 
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« Sluitln,ff8weorstand. 

Zet ean weerstand van 1-J Mti' tussen twee wlllekeurige eleotroden 
van ds 'buiBbouder en druk daama van do biorbij 'bohorondo druk- 

knoppen In. La2 moot zwak oplichten. Zot nu eon weerstand van 
8 Mu tueeon de twee eleotroden, BiJ bet indrulcken vEtn do di*uk- 
knoppon mag La2 niet qpllohton. 

5. Contrdlo SK4 en pistonoontact P, 

Plaats eon raostkaart verkaerd in bat apparaat (afg©ecbuinda book 
aan do bovenkant). 

Bij hot overbalon van de handgreep van rochte naar links moet 
Lai uitgaan. 

Plaats de msotkaart nu goad in bet apparaat on aet do bandgreep 
naar links. Lai moet blijven brandon, 

6. Controls SK2 

Meetkaart op de julste wijso in bet apparaat. Eon goed- function- 
nerende buis in de buisbouder. Bo bandgreep naar links. Bij bet 
indrukken van SK2 moot de wijzsr van A1 oon uitslag goven tot in 
bet blauwe godeolte van de sohaal, 

7. Spanningen op eleotroden en topaansluitklom, 

Handgreep naar rochtai 

Druk de knoppen 1 t/m 9 voor 6dn in, De spanning op do daar- 
me© correspondorende eloctrodon van do buiehoudor . on op do top- 
aansluitklera, geneton met een buisvoltmeter (bijv, OM 7^35) » 
draagt ca. 150 V + 10 

Handgreep naar links on meetkaart in kaarthoudsri 

B© spanning op do eleotroden van de buisbouder en op de topaansluit- 
klem moet ook nu ca, I 50 V + 10 ^ bedragon* 

Be meter aansluiten tussen Bijv. B4 9 en rsspoctisvsli jk do e- 
lectrodon 1 t/m 8 van de buisbouder. 
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UOEI. 

Pe GM 7633 is ccn 15iii?.(’nm«tapparait. Dp b:in.'ffi*iKlc 
nu'iinKcn r.ijn uicvoerig in dt- r.i?bruik5aanwfj7iiig bcsijlircvcn. 

OVHIZICHT DER FICUREN. 

Iig. 1 Trijiiiipc schema. 

Fi^. 2 Mctitnj van dfctrodcnaansliiitine in koude 

I'ii;. 3 Weeing van F.CH 21, triode- resp, Iicpiodc dcci 

1‘lj; 4 Kchakc!.<n;gmcntcn SKl en SK3 

Fig. 3 Knap van schnkeihrug 

iig, 6 Achici'aanzitht 

Fif; 7 Vooraanziciit. 

BhSCHRIJVlNG DER SCHAKMING 
Do sclnkfling is re verdden in .3 ddui, rcs]i. licstnnd ■.nor : 
A. Contmlo op breuk van de t;]ucidi-.aid, sKiitiii-’ uii'cn -F' 
circtrocIcTi. de aarsluiting van de afschermin" van d-; 
buis ondurling. 

Tc verrichten in kondc icK-siand. 

Zondcr meetkaart Elandgrci’p rcdits. 

B- Controle op sluirinp tussen de elecirodcn, resp. coiiuotc 
cicr aanslnitini! der I'lcairuilcn. 

Te vcrriclircn ni wavnic inesi.ird. 

Met mceckaart, Handiitccp l.nks 



Cl. jYirtcji \an emissic, als maat voar het good- of ifkcurcn 
' der als gelijkrichter {;eschakc]de te tcstL'n buis. 

To vcrridiicti in wirme ruescaud. 

Met iTu-cthaart. Hardgreep links. 

A. 13ii de under A genoemdc metmgen wordc dour her 
mdrukken van ififn of nicer der drukknoppen 1 lot cn met 
9 con w is.sflspantiinft van 17S V, afgenoiiicn van S18-S22 van 
rramformator TU lussen dc :c tontrolcn vlcetroden ge?et 
[Via Cl, 1.2 (R35). Zie fig. 2). Met de earoussel schakelaar 
SK2 wnrdf de plaaiselijkc spanning inucsdiakcld. Bovendieil 
i 5 dc printairc '•panning '.ni sic transformator 1 1 met SKI 
^rnf eu door Je I'ou'iitlonieter R1 fijn in ce sieik'n op de 
jiilsle spanning, u'clke op de'mcter tc uontrolercii is. 

[)(K')r indrukken van SK3 word: hicraoc cen gedechc van de 
s^ikkcliiig, n.i SH tot tn fuel S17 lan de m Grdet/c ge- 
hakrldf gcllikricluccncii toegevoerd [punren 3 cn 4), 

Bi) d;.'’C incline wurdon dc drukkiiopschakci,iars gemerkt 1 
lot III mil cluor e-.’ii sul coniaeren van de brugschikel.i.ir 
nun de mi-i |nmr 19 vcrbondcii ge’me(.'nsi.happcliikf rail gc- 
!cgd (liandgrcc'p rcchts). Gelijktiiclif; .sluit cvn parallel aan 
SK4 strand pi'.ion. contact dc kn’ng voor de voeding van Tl. 
1/e 1 'ontacu.n van dc raiK 1 tot cn met 9 ^iin bierbij in 
vfopc ildc tocsi ind 

B cn C. Bit de ("idi'i- II en C'. venoemdc metingen wordo’i 1e 
I'nu'digde iiKeispaninigi n. tv wetcii ;;!oo-, anode- rn iiins- 
‘ tecspj n 'iin';ci‘ .loor nistcliin v,m dc bcirflletiile nicctkaat Uni , 
ti.ei go-lotcii 111 u"ichakih.ir van dc iransforniator Tl cn T2 



111 Ni-ilnlnnd 8c(|riil.» 



let «'’) ('t.l-CJ 



GM 7633 



Itnomen. De comactcn van rail 10, wdkc dc verbindin>; 
X puru 19 IOC ^tand brachten, worden hierbij onderbroken. 
tk bee ptrallei aan SK3 staande contact wordc onderbruken, 
: func(i< van SK3 is de volRPndc ; bij goed insteken van 
neetkaact drukt dcKC scliakelaar SK3 in. Door verkeerd 
ttekeo van de mcetkaart komt dc algrtchnindc zijde van 
kaart tegenover do pa! der schakeiaar SK3. -velke nu de 
tspanning incsdiakclt. 

m 1« geze^ Ipvcren de cransformatoren Tl en T2 de beno- 
de mcetspanningeij, T2 wordt gevoed door de sccundaire 
tkelint; van Tl. 

B conaensatoren C2 roi en met CIO en de wcerstanden 
(5 ot cn met R54 zijn aangcbracht oni eventuee) parasj- 
ir gencreren van steile buizen te voorkomcn. Dit parasicair 
nereren is merkbaar door variatie van de meteruicslag bij 
nrakiiig van <fc ic nietcn buis. 

Bte enndensatoren cn wcerstanden zijn vanaf apparaat 
D. 665 ingevoerd. Kenbaar aan de codekticr C, achcer het 
rienumnicr. 

/emticcl bij dc apparaien, lager dan 665 gemmimcrd. deze 
>ndcjisatore;i cn weemanden aan te brengen. 



I'ig. 3 geeft als voorbecid de meting van een ECH 21, res- 
pectievelijk voor bet triodc- en hepl'odedeel. Zoab uit deze 
figuur blijkt, zijn bij dc meting van het triodcdccl allc lOL 
het hepthodeel behorende electrodea met het staurroostcr 
van het triodegcdceltc verbonden. Anode, rowel als siuur- 
rooster worden met wjsselspanning gevoed. De gelijk.strcojn 
door de in tie anodeleiding opgenomen meter M is con niaai , 
voor het goed- of afkeuren van de te testen buis. Voor het 
meten van het hepcodedeel wordt de meter M opgenomen 
in de anodeleiding van het heptliodegcdcelte. 

CONTROLE. 

Teneiiide te controJeren of de meetspanningen aanwezig zijn, 
kan men de glocispsnaing waarvan de waardc overcen moet 
komen met de bcdrijfssparmirig van de betreffende biiis, coii- 
troleren. 

Bovendien moet een schermroostcr en anode cen wi-ssclspan- 
ning ten ojaichtc van kathode worden gemeten. 

Dc hicronder volgende tabcllen geven, met een tolerantie 
vaif H- 10% de spaiuiingcii van dc wikkt-lingen van de crans- 
formatoren Tl en T2. 
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hTMSSai.N VAN ONDLRDELEN, 



Zontbr mi’CT iiriwi?,selbaiir van dc voorzijdc z;jn : 

I, Meter. Schn'cvcn losdraaicn, tneter naar voren halcn 



en de verbjndiiigen losschrocvcn. Dradcn merken. 
2. Knup en venster van dc brugschakclaar. 

b, Na utikastun zijn alte ovcrige ondcrdelcn locgaukclijk 
cn zonder mecr ic vervangen, Dc brugscliakclaar is 
door losiiemcn van 4 schroeven na vcrwijderen 
knop en vcnsccr in zijn gehccl tc demonteren, Ook is 
het mogelijk het gedcelte waarin dc contactbu>SLii /Icli 
bcvindeti afzonder!i;k • te clemoiiTcren. 



MHCHANlSCl-JE ONDERDELEN 



I'lg. 


Pom No, 


Benaming 


Codaiumincr 


6 


] 


Schakekiar SK3 


1 

H.3 933 18 0 


6 




Schakcl.ur SKI . , 


E2 567 310 


6 




CciUrcerrjng 


P2 247 80 0 


6 


-t 


l-'ming, sw.in 


CS 5H 49.0 


6 


5 


IJiiivcrsceldrukkcr 


C3 .323 25,0 


6 


6 


Sam. ci>nticibrug . . 


H3 878 14 0 


6 


7 


Gcleidcstuk, lang 


1:3 870 01.0 


6 


s 


K.aarigcleidcr 


23 6[,'l 23.0 


6 


9 


Doorverbindiiigsstrip 


E3 796 01.0 


6 


10 


Piston 


E3 917 00.0 


6 


11 


Gcleidfscuk, kort 


E3 890 00 0 


6 


12 


Borsi.sfhroct 


12 465 12.0 


6 


n 


Sam pal 


23 679 94.0 


6 


14 


Port; U|1U> 


25 on 29.0 


6 


13 


Borg ring 


23 Oil 32.0 


7 


16 




2.5 161 92.1 


7 


17 


Stekerbus 


08 289 50.0 


7 


18 


Hantb’roc'P 


Al 324 05.0 


7 


19 


Tekstpiaai 


E3 050 98.0 


7 


23 


Topaanslniting 


El 570 25.1 


7 


21 


Knop 


23 667 63.0 


7 


22 


Sierplaat , . 


23 686 09.0 


5,7 


23 


Vcn.ster 


23 998 85.0 


5 


24 


Knop 


23 668 46.0 


5 


25 




E2 420 64.0 


5 


26 


■forsieveer 


F.2 420 59.0 


6 


27 


Fitting huls 


Al 326 


6 


28 


•Steker 


23 685 54,0 


6 


29 

L 


Carousselschakelaar (5K2) 


C8 524 54.0 
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1'rilLiPS‘VE 



Tl 

T2 

A1 

Cl 

C2/C10 

RI 

R2 

R3 

R4 

R5 

R29 

R30 

R31 

R32 

R35 

R36 

R37 

RJfi 



'X'aardc 



Vocdingitransformator 

Gloeismiomrransformacor 

Meter 

47.000 pF 4D0 V 
270 pF 600 V 

32 ohm 

6.000 ohm t 

3.000 ohm ^ 

30 ohm t 

30 ohm ' 

490 nhm 1 

390.000 ohm ' 

27.000 — 75.0CO ohm ( 

.360,000 ohm ) 

2,2 Mohm 

75 ohm 

225 ohm 

9O0 ohm 



Z&C^hnische Dienst - '-../J 

'j^EERST^hFi5iy®^ Voorlichii ng. 



Codcnummer 



E3 204 62.0 
E3 172 10.0 
10 715 68,0 
48 751 10,'47K 
48 406 I0,’270E 
E2 63g 65,0 

E2 587 73,0 
L2 587 74,0 



IngcbouwJ ill meter 

48 427 I0(2M2 
48 ^30 0W75P. 

48 430 0I/225E 
4g 430 0I/900F, 



Waarde 


Codenumncr 


1.800 


oltm 


48 545 01/1K8 


3.600 » 


ohm 


48 545 01/3K6 


7.200 


ohm 


48 545 0I/7K2 


7.200 


ohm 


48 545 01/7K2 


7.200 


ohm 


48 545 0I/7K2 


10.000 


olini 


48 433 05/10K 


100 


ohm 


48 425 lO/lOOE 


100 


ohm 


48 425 lO/IOOE 


ICC 


olitn 


48 425 lO.^lOOE 


100 


ohrn 


48 425 lO/tCOE 


IOC 


ohm 


48 425 lO/lCOE 


100 


oh m 


48 425 lO/IOOE 


IOC 


ohm 


48 425 lO/lOOF. 


100 


ohm 


48 425 lO/IOOli 


too 


ohm 


48 425 lO.'lOOE 


15 


ohm 


48 425 10/I5E 


^jlneilamp 




7181 


Ncoiilamp 




9512 









KvV/v'^AW. 




I20195 
















GM 7633 




r^02e4 








&M 7G33 
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SERVICE 



Betr. : Teai;c& van peathodMi in 
de apparmten GKT7630 an 
GM7633. 




BiJ het in wame toestand controleren van een penthodc, 
de AF 3 op korteluitlng der electroden, kan het voorkomen, dat 
het Neonlampje L2 ziiet op de juiete wijae functioxieert en 20 - 
doende een verkeerde conclueie over de toestand der buis eug- 
gereert, 

Worden n.l» de dnikknoppen t - 9 na elkaar ingedmkt, dan liclil; 
li2 bij indrukken van knop 5Cs3) op, Paa na indimkken van taiop 
8 dooft het neonlampje. 

Mt kan ala volgt verklaard worden: 

BIJ neerdrukken van knop 4 wordt de condenaator Cl opgeXaden en 
wel tot aan de topspanning over a-b (aie Het stuxip- 

rooater, doorverbonden met bet renrooster vormt met de kathode 
eeii diode* 

BiJ bet neerdrukken van knop 5 (fig*2) wordt, ala b poaitief is 
t.o.v, a, bet achermrooster poaitief t*o*v* de katbode*en loopt 
er een electronenstroom naar achermrooater en anode* 

Boor de geli Jkapaiming over Cl blijft, ondanka de tegengeateld 
gericbte wieselapanning over ab, bet remrooster ca. 30 Y posi- 
tief t*o*T* kathode, £r ontataat hierdoor aecundaire emiaaie 
van gZf waardoor Cl nog verier wordt opgeladen. 

Gedurende dit proeea aal L2 blijven oplicbten. 

Neerdrukken van knop 6, zie fig*39 verbindt L2 met de anode. Cl 
wordt nu door de anodeatroom ontladen^ waardoor L2 zal doven* 
Cesebiedt bet neerdrukken der knoppen in de volgorde 9-1 dan 
ia bij neerdrukken van knop 5 Cl nog nlet opgeladen. (Bit ge- 
Bcbiedt iiimers bij neerdrukken van knop 4)* Het remrooster ia 
dan gedurende bet lopen van de anodeatroom negatief (de anode 
ia poaitief t.o.v* kathode) en L2 licbt dua niet op* 

Bij alle pentboden waarbij g3 niet inwendig doorverbonden ia 
met de kathode, ken bovengenoemd verachijnael optreden en ver- 
dient het dua aanbeveling bet neerdrukken der knoppen in de 
volgorde 9 - t te doen* 
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DO v^eerstanCen ‘RGV, 1730 ji; 044 \','olke In -vroogoro series vaa: de 
G-l,;7G3o als araadweerstoiid \var021 uit::;evoara , v;orden vanaf keclen 
uitoevooi-ci ale koolweoretaruen. Uiderstiia .do lijst oeofi; do 
oaaenuj:ii.:ors en waarde:; dozer v^eoretaiider. . 

The reslstaiices R37, K38 and K44, e::ec'j.ted in roniier series 
of the Gl,'.7633 as vdrc reels ba _cg;.j , have heo., reeiacod h/ 
carbon resistances. The lisb i^ives t,:e code uiLibcrs 

and valves of these resistaacos . 

Ics iUsista-icGs ho'7, liOO^et hC-C, cnocutoes dars Ics .ancieniics 
series du 'T'7600 coriiSG resiGbancen'. a Til oj:t old ra:._plao6os 
parades rdsistaaoes d churhon. : a lista ci-doesrus domic Ics 
uaecros ue code et los valornm dc"c3c rosisteeioes. 



Las resist liceias li37 , LOO v hC4 cue en las antisaae sorios 
de ia 0117633 fueroii ejccvitudas Cf'-'o rcsistencias de hilo. 
3e ha.n reenplazadac a partlr do her. per rcsistencias be 
oarooii. Lc lista sipuienbe da los niL'ceroa de code y los 
valores de estas rosistouclaa. 



Die h'ider s bajido h37, 1033 / hl4 , i . lor nltc::' 3crie;.i des 
0b'.7c3!; :./l b Drait\-’ider s br-uden vn;eolieii, sInd jetzt von hohlon' 
v.’idoratLinden. ersotzt rorden.. hie iol^^endo Ihote piht die 
hodena.mern end 'jerto dieeer ./iderstande . 



■J:V r'lo 

ho. YalLuo 
Yn?.ee.r 
7a lor 
.jcrt 

1^37 lOo Chn 

438 OcO Ch. . 

Iil4'i: J.C, '.'C-C V_-j i I . 



Cud cedejiUJ -U 
Lid eo'Jo nr. .'■■.;r 
ci en no , b.e c ec’, e 

•lu 1 1 i r.c. . ; 0 . c . d'.r 

Albe .-Cvlo'iu . ir 



4L 41. <C ( 1/h 
dh COL e-/',lL^h 
■-i.3 401 /!' . . 



Yu lue 
la lo iir 
■7,101' 
'..'crt 

■.'.Oo C.31L1 
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ueve ne.de c do 
ncuc x.odoiiuiruhr 
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